
Indicatore livello 
di batteria

Sopra 80%

Tra il 20% e l’ 80%

Sotto 20%

Indicatore dei filtri: cuore, 
polmoni, ampio range Indicatore livello batteria

Volume ( - + )

Status dispositivo

Pulsante On / Off

Pulsante modalità / 
filtri / registrazione

Caricabatterie 
microUSB 

Uscita audio

Status del dispositivo:

 No-Wifi
 Wifi

PULSANTE MODALITÀ / FILTRI / REGISTRAZIONE

Modalità no-wifi

Lampeggiante: in attesa di connessione

Connesso 

Pressione breve:
Alternanza tra i diversi tipi di filtraggio 

Pressione intermedia: Avvio della registrazione  
(eKuore deve essere connesso all’APP)

Pressione prolungata:  Cambiamento di modalità  
                        (wifi - no wifi)

  Cuore               Polmoni             Entrambi

La eKuore Pro APP può essere 
scaricata da entrambe le piattaforme: 
AppStore  e GooglePlay ed è completamente gratuita.

Scaricando l’APP, potrai: 

•  Registrare l’auscultazione 

•  Scegliere tra i diversi filtri: cuore, polmoni, entrambi

•  Memorizzare, organizzare e gestire le tue registrazioni 

•  Ascoltare le registrazioni in qualsiasi momento

•  Condividere le registrazioni con i tuoi pazienti o colleghi

L’applicazione

L’APP ha la sua guida personale che puoi scaricare da:
www.ekuore.com/support/ 

[ eKuore Pro APP non è un dispositivo medico ]

1    Per iniziare

1. Avvitare la campana nel foro filettato.

2. Accendere Ekuore Pro.

® Prima di cominciare a usare Ekuore Pro    
ricorda di ricaricarlo per almeno 2 ore.

Il dispositivo ha 5 livelli di 
volume e si accende 
sempre al minimo

2   Regolazione del suono

    CUFFIE

1. Ricorda sempre di indossare correttamente entrambe le cuffie.

2. Regola il volume premendo i pulsanti + e -.

3. Ora sei pronto per procedere con le auscultazioni.

    SPEAKERS

1. Se stai usando le casse acustiche per la prima volta, abbassa il volume al minimo.

2. Se le casse acustiche includono il controllo dei bassi, impostalo tra medio e massimo livello.

3. Mantieniti alla distanza di un metro per evitare il rumore di fondo.

4. Tocca la membrana della campana per testare il suono.

5. Nel caso in cui il suono non sia sufficiente, 
    alza leggermente il volume.

6. Ripeti i punti 4 e 5 finchè il 
    suono non è ottimale. min max

 VOLUME

min max
 VOLUME
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3   Utilizzo senza lo smartphone

1. Segui i primi passi spiegati in precedenza.

2. Premi in modo prolungato sul “pulsante modalità” 
    finchè il LED dello “status dispositivo” diventa 
    verde (modalità no-wifi).

Caratteristiche tecniche DESIGN

Dimensioni 132 x 55 x 36 mm / Peso: 80 g

Tecnologia WiFi

BATTERIA    

Durata più di 10 ore senza wifi

Durata più di 7 ore con wifi

Sistema di ricarica rapida di circa 2 ore

CAMPANE

3 misure: standard, pediatrica e neonatale

Acciaio inossidabile, trattamento anti-freddo, non contiene lattice

REQUISITI PER L’APP

Android dalla versione 4.0 in poi

iOS dalla versione 7.1 in poi

Compatibile con iPhone, iPad e iPod touch

REQUISITI PER LE CASSE ACUSTICHE

  Minimi:  

      Potenza: 20 W

      Risposta in frequenza: 50 Hz - 20 KHz 

  Raccomandati:   

      Controllo dei bassi.  Potenza: 100 W

      Risposta in frequenza: 20 Hz - 20 KHz

Per maggiori informazioni:

www.ekuore.com

Connessione 
wifi

1. Scarica eKuore Pro APP da APP Store o Google Play e aprila.

2. Segui i primi passi spiegati in precedenza.

3. Premi in modo prolungato sul “pulsante modalità” finchè il LED 
    dello “status dispositivo” diventa blu lampeggiante (modalità wifi).

4. Inserisci le cuffie in eKuore Pro, nello smartphone o in entrambi i dispositivi.

1.  Per effettuare una registrazione, eKuore deve essere connesso all’APP. 
     Ci sono due modi:

   1.1. Attraverso l’APP: cliccando sul pulsante rosso.

   1.2. Attraverso lo stetoscopio:  premendo il “pulsante modalità” 
                                                          con pressione media.
 
2.  Per terminare la registrazione, clicca nuovamente sul pulsante registrazione 
     dell’APP o premi sul “pulsante modalità” dello stetoscopio con pressione media.

5.2. iOS

   5.2.1.  Entra nelle impostazioni wifi del tuo smartphone.

   5.2.2. Seleziona la rete wifi identificata con gli ultimi 5 caratteri del numero seriale di eKuore

   5.2.3. Apri eKuore Pro APP.

   5.2.4 Clicca su “Go to Monitor”.

5.1.  ANDROID 

   5.1.1.  Se ancora non l’hai fatto, apri l’applicazione e segui i passi indicati dall’APP.

   5.1.2.   Premi “Select”.

   5.1.3.  Dal menù delle reti wifi, seleziona la rete di eKuore Pro che 
              corrisponde al numero seriale posto sul retro del dispositivo.

   5.1.4. Una volta selezionata la rete wifi, torna a eKuore Pro APP.

   5.1.5.  Clicca su “Ready”.
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6. Una volta stabilita la connessione, il LED blu smetterà di 
     lampeggiare e diventerà fisso (modalità wifi on).

 

Il suono può essere ascoltato unicamente attraverso cuffie e casse acustiche, 
non attraverso le casse dello smartphone.

4   Utilizzo con lo smartphone

5   Effettuare una registrazione
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Battery 
indicator

Level above 80%

Level between 20% and 80%

Level below 20%

MODE / FILTER / RECORDING BUTTON

Short press:  
Alternate between the different filters

Intermediate press: Start recording
(eKuore Pro have to be connected to the APP)

Long press:  Change mode ( Wifi / No-Wifi )

Cardiac              Lung             Wide range

Technical features DESIGN     
Dimensions  132 x 55 x 36 mm / Weigh 80g
WiFi technology

BATTERY   
Battery’s life allows up to 10 hours without wifi
Battery’s life allows up to 7 hours using wif
Rapid charge system of 2 hours

BELL
3 sizes: standard, pediatric and neonatal
Stainless steel. Anti-cold treatment. Latex not included

APP REQUIREMENTS

Android from the version 4.0

iOS 7.1 or higher 
Compatible with iPhone, iPad and iPod touch

SPEAKERS REQUIREMENTS

Minimum: 
    Power 20 W
    Frequency response 50 Hz -20 KHz
    
Recommended:   
    Bass control.  Power 100 W  
    Frequency response 20 Hz - 20 KHz

More information under: 

www.ekuore.com

Filter indicator: 
heart, lung and wide rangeBattery indicator

Device status

On / Off button

Mode / filter / 
recording button

Micro USB
battery charger

Audio output WiFi
connection

The eKuore Pro APP is ready to 
be downloaded onto both platforms: 
AppStore and GooglePlay, it is totally free.

Download the APP, with it you will can:

•  Record the auscultation.

•  Choose between the different filters:  
    heart, lung and / or wide range.

•  Store, arrange and manage your recordings.

•  Listen to recordings whenever you want.

•  Share recordings with your clients or colleagues.

The application

The APP has its own user guide, you can 
download it on:  www.ekuore.com/support/ 

[ eKuore Pro APP is not a medical device ]

1    First steps

1. Screw the bell into the threaded hole.

2. Switch on the eKuore Pro.

® Before starting using eKuore Pro    
remmember to charge it for at least 2 hours.

You can find the extended 
user guide on our website: 
www.ekuore.com/support/ 

www.ekuore.com
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1. Follow the first steps explained before.

2. Make a long press on the ‘mode button’ 
    until the ‘device status’ LED 
    turned into green (No-Wifi mode).

1. Download eKuore Pro APP from the APP Store or Google Play, and open it.

2. Follow the first steps explained above.

3. Make a long press on the ‘mode button’ until the 
   ‘device status’ LED  turned into blinking blue (Wifi mode).

4. Insert headphones into eKuore Pro, smartphone or both devices.

6. When the connection is established, the blue LED will stay fixed (Wifi mode).

Sound can only be listened through external headphones or speakers, 
not through the smartphone’s speaker.

2   Adjust the sound

    HEADPHONES

1. Remmember to put correctly both headphones on.

2. Adjust the volume pressing – and + buttons.

3. You are now ready to start auscultating.

    SPEAKERS

1. If you use it for the fist time,  turn down the speakers’ volume to a minium.

2. If the speaker includes bass control, put it between the middle and the maximun.

3. Stand at a distance of at least 1 metre to avoid background noise.

4. Tap the bell’s membrane to test the sound.

5. In case of not sound enough, turn slightly the volume up.

6. Repeat steps 4 and 5 until 
    the sound was optimal.

min max

 VOLUME

min max
 VOLUME

4   Use with smartphone

5.1.  ANDROID 

   5.1.1.  Open the application if you have not open it before and 
              follow the steps explained at the APP.

   5.1.2.  Press the button “Select” 

   5.1.3.  On the wifi networks menu, tap the eKuore Pro network which 
              correspond the SN number of your eKuore Pro device, 
              it is placed at the rear.

   5.1.4.  Once you have selected the wifi net, go back to eKuore Pro APP.

   5.1.5. Click on “Ready”.

5.2. iOS

   5.2.1. Go to wifi settings on your smartphone.

   5.2.2. Select the wireless network which match the
              last 5 characters of your eKuore Pro serial number.

   5.2.3. Open eKuore Pro APP.

   5.2.4. Click on ‘Go to Monitor’.

1. To make a recording, eKuore Pro have to be connected to    
     the APP. There are two modes:

   1.1.  Through the APP: By tapping on the red button

   1.2.  Through the stethoscope:  Press `mode button’ intermediately.

2. To stop the recording tap again on the recording APP button or 
    press stethoscope ‘mode button‘ intermediately.

5   Make a recording

Volume  ( - + )

3   Use without smartphone
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The device has 5 volume 
levels and always starts 
at minimum.

Device Status:

 No-Wifi
 Wifi

Connected

Blinking: Waiting for connection

Connected
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